
Pokyny na výter z cervixu
DNA Chlamydia trachomatis (PCR)
DNA Neisseria gonorrhoeae (PCR)
DNA Mycoplasma genitalium (PCR)
DNA Mycoplasma hominis (PCR)
DNA Ureaplasma species (PCR)
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Alpha medical, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin call centrum 0850 150 000 www.alphamedical.sk

•  Na odber použite odberovú súpravu cobas® PCR  Media Dual Swab Sample Packet.
•  Tampóny pred použitím nezvlhčujte v tekutom médiu, médium obsahuje dráždivé látky. 
•  Tkaný tradičný tampón (tampón A) použite na odstránenie nadbytočného hlienu z cervixu.  

Tento tampón po použití vyhoďte. Hlien treba odstrániť kvôli odberu adekvátneho množstva vzorky 
na vyšetrenie. Častou príčinou neplatných výsledkov  PCR reakcie je nadbytok hlienu vo vzorke.

•  Na odber samotnej vzorky použite tenký vločkový tampón (tampón B).  Tampón zasuňte do 
endocervikálneho kanála a vo vnútri kanála ním jemne otočte 5-krát v jednom smere. Opatrne  vyberte 
tampón takým spôsobom, aby neprišiel do kontaktu s vaginálnou sliznicou. 

•  Otvorte transportnú skúmavku označenú cobas® PCR Media. Vložte odberový tampón do skúmavky 
tak, aby sa čierna ryska na tyčinke tampónu dotýkala hrany otvoru skúmavky. Koniec tampónu sa 
v tejto polohe nachádza tesne nad hladinou tekutého média v skúmavke.

•  Zalomte tyčinku odberového tampónu o hranu otvoru skúmavky. Vrchnú časť tyčinky z odberového 
tampónu vyhoďte.

•  Dôkladne uzatvorte odberovú skúmavku a označte ju štítkom s čiarovým kódom a menom pacientky.
•  Skúmavku s odobratou vzorkou možno skladovať pri teplote 2 – 30 ˚C počas 30 dní.

A – tkaný tradičný tampón 
B – tenký vločkový tampón
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07958021190
Cervix – PCR set – okrem HPV 
(žltá transportná skúmavka)



Pokyny na výter z vagíny
DNA Chlamydia trachomatis (PCR)
DNA Neisseria gonorrhoeae (PCR)
DNA Mycoplasma genitalium (PCR)
DNA Mycoplasma hominis (PCR)
DNA Ureaplasma species (PCR)
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Alpha medical, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin call centrum 0850 150 000 www.alphamedical.sk

•  Na odber použite odberovú súpravu cobas® PCR Media Uni Swab Sample Packet.  V prípade, že nemáte 
k dispozícii túto odberovú súpravu, môžete použiť aj odberovú súpravu na výter z cervixu (cobas® PCR  
Media Dual Swab Sample Packet), pričom tenký vločkový tampón z tejto súpravy zostane nepoužitý.

•  Tampón pred použitím nezvlhčujte v tekutom médiu, médium obsahuje dráždivé látky.
•  Tkaný tradičný tampón (tampón A) zasuňte približne 5 cm do vagíny. Jemne otáčajte odberovým 

tampónom 20 – 30 sekúnd, pričom tampónom otierajte stenu vagíny. Opatrne vytiahnite tampón tak, 
aby neprišiel do kontaktu so žiadnym povrchom, až kým ho nevložíte do transportnej skúmavky.

•  Otvorte transportnú skúmavku označenú cobas® PCR Media. Vložte odberový tampón do skúmavky 
tak, aby sa čierna ryska na tyčinke tampónu dotýkala hrany otvoru skúmavky. Koniec tampónu sa 
v tejto polohe nachádza tesne nad hladinou tekutého média v skúmavke.

•  Zalomte tyčinku odberového tampónu o hranu otvoru skúmavky. Vrchnú časť tyčinky z odberového 
tampónu vyhoďte.

•  Dôkladne uzatvorte odberovú skúmavku a označte ju štítkom s čiarovým kódom a menom pacientky.
•  Skúmavku s odobratou vzorkou možno skladovať pri teplote 2 – 30 ˚C počas 30 dní.

A – tkaný tradičný tampón A

07958030190
Vagína – PCR set 
(žltá transportná skúmavka)
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Pokyny na výter z uretry
DNA Chlamydia trachomatis (PCR)
DNA Neisseria gonorrhoeae (PCR)
DNA Mycoplasma genitalium (PCR)
DNA Mycoplasma hominis (PCR)
DNA Ureaplasma species (PCR)

Alpha medical, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin call centrum 0850 150 000 www.alphamedical.sk

•  Na odber použite odberové súpravy cobas® PCR Media Dual Swab Sample Packet. Z odberovej súpravy 
použite tenký vločkový tampón (tampón B), tkaný tradičný tampón (tampón A) zostane nepoužitý.

• Tampón pred použitím nezvlhčujte v tekutom médiu, médium obsahuje dráždivé látky.
•  Uretra sa pred samotným odberom nevytiera.
•  Treba, aby pacient pred odberom vzorky aspoň hodinu nemočil.
•  Tenký vločkový tampón zasuňte približne 4 cm do uretry a  jemne otáčajte tampónom 8 – 10 sekúnd. 

Opatrne vytiahnite tampón tak, aby neprišiel do kontaktu so žiadnym povrchom, pokiaľ ho nevložíte 
do transportnej skúmavky.

•  Otvorte transportnú skúmavku označenú cobas® PCR Media. Vložte odberový tampón do skúmavky 
tak, aby sa čierna ryska na tyčinke tampónu dotýkala hrany otvoru skúmavky. Koniec tampónu sa 
v tejto polohe nachádza tesne nad hladinou tekutého média v skúmavke.

•  Zalomte tyčinku odberového tampónu o hranu otvoru skúmavky. Vrchnú časť tyčinky z odberového 
tampónu vyhoďte.

•  Dôkladne uzatvorte odberovú skúmavku a označte ju štítkom s čiarovým kódom a menom pacientky.
•  Skúmavku s odobratou vzorkou možno skladovať pri teplote 2 – 30 ˚C počas 30 dní.

A – tkaný tradičný tampón – vyhodiť   
B – tenký vločkový tampón – použiť na odber

A
B

07958021190
Uretra – PCR set – okrem HPV 
(transportná skúmavka žltá)



Pokyny na odber moču
DNA Chlamydia trachomatis (PCR)
DNA Neisseria gonorrhoeae (PCR)
DNA Mycoplasma genitalium (PCR)
DNA Mycoplasma hominis (PCR)
DNA Ureaplasma species (PCR)
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Alpha medical, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin call centrum 0850 150 000 www.alphamedical.sk

• Na odber použite odberové súpravy cobas PCR Urine Sample Kit + sterilný kontajner.
• Treba odobrať prvý prúd moču do sterilného kontajnera bez konzervačných činidiel (kontajner s červe-

ným uzáverom).
• Je vhodné odobrať ranný moč, ale moč možno odobrať aj v priebehu dňa, ak pacient pred odberom 

moču  minimálne 2 hodiny nemočil.
• Pacient zachytí prvý prúd moču v množstve 15 – 20 ml do sterilného kontajnera so širokým hrdlom 

(kontajner s červeným uzáverom).
• Pomocou priloženej pipety preneste moč – hneď po odbere – do skúmavky zo súpravy cobas PCR Uri-

ne Sample Kit. Pipetou preneste taký objem moču, aby hladina tekutiny v transportnej skúmavke bola 
medzi dvomi vyznačenými čiarami. Skúmavku so vzorkou moču dôkladne uzatvorte a označte štítkom 
s čiarovým kódom  a menom pacienta.

• Premiešajte obsah skúmavky, aby sa moč premiešal s médiom v skúmavke.
• Vzorka moču v skúmavke zo súpravy  cobas PCR Urine Sample Kit sa môže skladovať pri teplote  

 2 – 30 ˚C počas 30 dní.
• Ak nie je možné moč preniesť do skúmavky zo súpravy cobas PCR Urine Sample Kit, moč môže byť skla-

dovaný 24 hodín pri teplote 2 – 8 °C. Zabezpečte jeho transport do laboratória do 24 hodín.

05170486190/D1211        
Moč – PCR set (transportná skúmavka žltá)

 

Pokyny na odber materiálu na stanovenie :  
• DNA Chlamydia trachomatis (PCR) 
• DNA Neisseria gonorrhoeae (PCR) 

 

Sterilný moč 

Na odber použite odberové súpravy cobas PCR Urine Sample Kit + sterilný kontajner 

• Je potrebné odobrať prvý prúd moču do sterilného kontajnera bez konzervačných činidiel 
(kontajner s červeným uzáverom). 

• Je vhodné odobrať ranný moč alebo je možné odobrať moč v priebehu dňa, ak pacient pred 
odberom moču  minimálne 2 hodiny nemočil. 

 

1. Pacient  zachytí  prvý  prúd moču  v množstve  15  –  20 ml  do  sterilného  kontajnera  so  širokým 
hrdlom (kontajner s červeným uzáverom). 

2. Pomocou priloženej pipety preneste moč hneď po odbere do skúmavky zo súpravy cobas PCR 
Urine Sample Kit.  Pipetou  preneste  taký  objem  moču,  aby  hladina  tekutiny  v transportnej 
skúmavke  bola  dvomi  vyznačenými  čiarami.    Skúmavku  so  vzorkou moču  dôkladne  uzatvorte 
a označte štítkom s čiarovým kódom  a menom pacienta. 

3. Premiešajte obsah skúmavky, aby sa moč premiešal s médiom v skúmavke. 

4. Vzorka moču v skúmavke zo súpravy  cobas PCR Urine Sample Kit sa môže skladovať pri teplote 
2‐30°C po dobu 12 mesiacov.  

5. Ak nie je možné moč preniesť do skúmavky zo súpravy cobas PCR Urine Sample Kit, moč môže 
byť skladovaný 24 hodín pri teplote 2‐8°C. Zabezpečte jeho transport do laboratória do 24 hodín. 

 

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať: Laboratórium klinickej mikrobiológie – PCR, J. 
Bellu 66, 034 95 Likavka – Ružomberok,  tel: 044/321 1227, 0908 961 427. 

 

Pokyny na odber materiálu na stanovenie :  
• DNA Chlamydia trachomatis (PCR) 
• DNA Neisseria gonorrhoeae (PCR) 

 

Sterilný moč 

Na odber použite odberové súpravy cobas PCR Urine Sample Kit + sterilný kontajner 

• Je potrebné odobrať prvý prúd moču do sterilného kontajnera bez konzervačných činidiel 
(kontajner s červeným uzáverom). 

• Je vhodné odobrať ranný moč alebo je možné odobrať moč v priebehu dňa, ak pacient pred 
odberom moču  minimálne 2 hodiny nemočil. 

 

1. Pacient  zachytí  prvý  prúd moču  v množstve  15  –  20 ml  do  sterilného  kontajnera  so  širokým 
hrdlom (kontajner s červeným uzáverom). 

2. Pomocou priloženej pipety preneste moč hneď po odbere do skúmavky zo súpravy cobas PCR 
Urine Sample Kit.  Pipetou  preneste  taký  objem  moču,  aby  hladina  tekutiny  v transportnej 
skúmavke  bola  dvomi  vyznačenými  čiarami.    Skúmavku  so  vzorkou moču  dôkladne  uzatvorte 
a označte štítkom s čiarovým kódom  a menom pacienta. 

3. Premiešajte obsah skúmavky, aby sa moč premiešal s médiom v skúmavke. 

4. Vzorka moču v skúmavke zo súpravy  cobas PCR Urine Sample Kit sa môže skladovať pri teplote 
2‐30°C po dobu 12 mesiacov.  

5. Ak nie je možné moč preniesť do skúmavky zo súpravy cobas PCR Urine Sample Kit, moč môže 
byť skladovaný 24 hodín pri teplote 2‐8°C. Zabezpečte jeho transport do laboratória do 24 hodín. 

 

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať: Laboratórium klinickej mikrobiológie – PCR, J. 
Bellu 66, 034 95 Likavka – Ružomberok,  tel: 044/321 1227, 0908 961 427. 

 

Pokyny na odber materiálu na stanovenie :  
• DNA Chlamydia trachomatis (PCR) 
• DNA Neisseria gonorrhoeae (PCR) 

 

Sterilný moč 

Na odber použite odberové súpravy cobas PCR Urine Sample Kit + sterilný kontajner 

• Je potrebné odobrať prvý prúd moču do sterilného kontajnera bez konzervačných činidiel 
(kontajner s červeným uzáverom). 

• Je vhodné odobrať ranný moč alebo je možné odobrať moč v priebehu dňa, ak pacient pred 
odberom moču  minimálne 2 hodiny nemočil. 

 

1. Pacient  zachytí  prvý  prúd moču  v množstve  15  –  20 ml  do  sterilného  kontajnera  so  širokým 
hrdlom (kontajner s červeným uzáverom). 

2. Pomocou priloženej pipety preneste moč hneď po odbere do skúmavky zo súpravy cobas PCR 
Urine Sample Kit.  Pipetou  preneste  taký  objem  moču,  aby  hladina  tekutiny  v transportnej 
skúmavke  bola  dvomi  vyznačenými  čiarami.    Skúmavku  so  vzorkou moču  dôkladne  uzatvorte 
a označte štítkom s čiarovým kódom  a menom pacienta. 

3. Premiešajte obsah skúmavky, aby sa moč premiešal s médiom v skúmavke. 

4. Vzorka moču v skúmavke zo súpravy  cobas PCR Urine Sample Kit sa môže skladovať pri teplote 
2‐30°C po dobu 12 mesiacov.  

5. Ak nie je možné moč preniesť do skúmavky zo súpravy cobas PCR Urine Sample Kit, moč môže 
byť skladovaný 24 hodín pri teplote 2‐8°C. Zabezpečte jeho transport do laboratória do 24 hodín. 

 

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať: Laboratórium klinickej mikrobiológie – PCR, J. 
Bellu 66, 034 95 Likavka – Ružomberok,  tel: 044/321 1227, 0908 961 427. 

 

Pokyny na odber materiálu na stanovenie :  
• DNA Chlamydia trachomatis (PCR) 
• DNA Neisseria gonorrhoeae (PCR) 

 

Sterilný moč 

Na odber použite odberové súpravy cobas PCR Urine Sample Kit + sterilný kontajner 

• Je potrebné odobrať prvý prúd moču do sterilného kontajnera bez konzervačných činidiel 
(kontajner s červeným uzáverom). 

• Je vhodné odobrať ranný moč alebo je možné odobrať moč v priebehu dňa, ak pacient pred 
odberom moču  minimálne 2 hodiny nemočil. 

 

1. Pacient  zachytí  prvý  prúd moču  v množstve  15  –  20 ml  do  sterilného  kontajnera  so  širokým 
hrdlom (kontajner s červeným uzáverom). 

2. Pomocou priloženej pipety preneste moč hneď po odbere do skúmavky zo súpravy cobas PCR 
Urine Sample Kit.  Pipetou  preneste  taký  objem  moču,  aby  hladina  tekutiny  v transportnej 
skúmavke  bola  dvomi  vyznačenými  čiarami.    Skúmavku  so  vzorkou moču  dôkladne  uzatvorte 
a označte štítkom s čiarovým kódom  a menom pacienta. 

3. Premiešajte obsah skúmavky, aby sa moč premiešal s médiom v skúmavke. 

4. Vzorka moču v skúmavke zo súpravy  cobas PCR Urine Sample Kit sa môže skladovať pri teplote 
2‐30°C po dobu 12 mesiacov.  

5. Ak nie je možné moč preniesť do skúmavky zo súpravy cobas PCR Urine Sample Kit, moč môže 
byť skladovaný 24 hodín pri teplote 2‐8°C. Zabezpečte jeho transport do laboratória do 24 hodín. 

 

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať: Laboratórium klinickej mikrobiológie – PCR, J. 
Bellu 66, 034 95 Likavka – Ružomberok,  tel: 044/321 1227, 0908 961 427. 

D1211 
Moč – kontajner 30 ml (červený)
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