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GATA3 (L50-823) Mouse Monoclonal Primary Antibody

K pouZiti v diagnostice in vitro (IVD)

Identifikace produktu

Ventana Roche # Popis

760-4897 07107749001 Dévkovat na 50 testl
Definice symbolii

o4

ascites

sérum

[ [ &

supernatant

Urcené pouziti

Mysf monoklondIni primdrnf protildtka pro GATA3 (L50-823) je urcena pro laboratorni
pouZiti pfi detekd proteinu GATA3 v tkdni fixované formalinem a zalité v parafin, kterd je
barvena néstroji VENTANA BenchMark IHC/ISH (pro imunohistochemii a hybridizaci in situ).
Tento vyrobek by mél interpretovat kvalifikovany patolog, a to ve spojeni s histologickym
vysetfenim, relevantnimi Klinickymi informacemi a vhodnymi kontrolami. Tato protildtka je
urcena pro diagnostiku in vitro (VD).

Souhrn a vysvétleni

Vazebny protein GATA 3 nebo GATA3 je transkripcni faktor zinkovych prstd, ktery hraje
dileZitou roli pfi podpofe a fizenf bunécné proliferace, vyvoji a diferenciacd mnoha typ
tkdné a bunék.™ Lidsky gen GATA3 je namapovan na chromozom 10p15.* Exprimace GATA3
je primdmé patrnd v karcinomu prsu a urotelidlnim karcinomu."> Anti-GATA3 miize byt
také uzitecny pfi identifikaci nezndmého primdrniho karcinomu, kdyz se zvazuje moznost
karcinomu prsu a mocového méchyre.

Principy a postupy

GATA3 (L50-823) Mouse Monoclonal Primary Antibody (tato protildtka) se pouziva jako
primdmf protilétka pfi imunohistochemickém barvenf tkaovych fezli fixovanych formalinem
a zalitych v parafinu. Imunohistochemické barveni obecné umoziuje vizualizadi antigen{i
prostrednictvim sekvencni aplikace specifické protildtky (primdrni protildtka) proti antigenu,
sekunddrni protildtky (spojovaci protildtka) proti primdrni protildtce, komplexu enzymi

a chromogenniho substratu, kterd je proloZena promyvacimi kroky. Enzymatickd aktivace
chromogenu vede k viditelnému reakénimu produktu v misté antigenu. Vzorek pak mize

byt doplikové obarven a zakryt krycim sklickem. Vysledky se interpretuji pomoci svételné
mikroskopie a poméhaji v diferencidIni diagnostice patofyziologickych proces(, které mohou a
nemusejf souviset s konkrétnim antigenem.

Tuto protildtku Ize volitelné fedit, aby byla kompatibilni s detekénimi soupravami VENTANA
a ndstroji BenchMark IHC/ISH (pro imunohistochemii a hybridizaci in situ). Doporucené
barvicl protokoly naleznete v ¢asti Tabulky v Névodu k pouzitf. Kazdy krok barviciho
protokolu zahmuje inkubadi se stanovenim jejf presné doby a specifické teploty. Na konci
kazdého inkubacniho kroku jsou fezy v ndstroji BenchMark IHC/ISH (pro imunohistochemii
a hybridizaci in situ) opldchnuty za Gcelem ukoncenf probihajici reakce a odstranéni
nenavézaného materidlu, ktery by mohl branit pozadované reakci v nésledujicich krocich.
Aby odpafovani vodnyich cinidel ze vzorkd na podloznich sklickdch bylo co nejmens|,
aplikuje barvicf automat na sklicka krycf roztok. Dalsf informace o provozu pristroje naleznete
v prislusném Navodu k obsluze ndstroje BenchMark IHC/ISH (pro imunohistochemii a
hybridizaci in situ).

Materialy a metody

Doddvand cinidla
Jeden ddvkovac této protildtky obsahuje dostatecné mnozstvi pfedem nafedéného Cinidla na
50 testll.

SloZeni vyrobku

Predfedény pfipravek: nafedén v Tlumivém roztoku Tris, pH 7,3-7,7,5 1%

BSA a < 0,1% azidem sodnym

Hostitel Mysi
[zotyp g6 /k
Zdroj supernatant

Stitek vyrobku obsahuje nasledujici informace o Sarzi:
1. Koncentraci imunoglobulinu v protildtce

2. Podrobnosti o zdroji

Rekonstituce, smiseni, fedéni nebo titrace

Tato protildtka je optimalizovdna k pouziti v ndstrojich BenchMark IHC/ISH (pro
imunohistochemii a hybridizaci in situ) v kombinaci s detekcnimi soupravami VENTANA a
prislusenstvim. Neni vyzadovana rekonstituce, smiseni, fedéni nebo titrace. Dal3i fedéni mize
zplisobit ztrdtu barveni antigenu. Uzivatel musf vsechny takové zmény ovéfit. Rozdily ve
zpracovani tkané a technickych postupech v laboratofi mohou zplisobit vyraznou variabilitu
vysledki a vyzadujf pravidelné pouzivani kontrolnich vzorkd. (Viz cast Postupy kontroly
kvality).

Potiebné nedoddvané materidly a Cinidla

Nejsou poskytovdna barvici ¢inidla, jako jsou napfiklad detekéni soupravy VENTANA a
dopliikové komponenty, vcetné sklicek pro negativni a pozitivnf kontrolu tkéné. Ne viechny
produkty uvedené v pfibalové dokumentaci mohou byt k dispozici ve vech geografickych
oblastech. Obratte se na svého mistniho zéstupce podpory.
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Skladovani a zachdzeni

Po pfijetf a v pfipadé, ze produkt nepouZzivate, uchovavejte ho pfi teploté 2—8 °C. Nezmrazuijte.

Aby byl zajistén spravny vykon Cinidla a stabilita protildtky, vyméfite po kazdém pouziti vicko
dévkovace a dévkovac okamzité umistéte ve vertikdIni poloze do chladnicky. Kazdy ddvkovac s
protildtkou md stanovenou dobu exspirace. Je-Ii Cinidlo fadné skladovdno, je stabilnf do data
uvedeného na Stitku. NepouZivejte ¢inidlo po datu exspirace.

Tento produkt nejevi zddné zndmky indikujici nestabilitu, proto by se soucasné s testovénim
nezndmych vzorkd mély provadét testy s pozitivnimi i negativnimi kontrolnimi vzorky. V
pfipadé podezelych zndmek nestability inidla se obratte na technickou podporu spolecnosti
Cell Marque.

Sbér vzorkii a pfiprava pro analyzu

B&7né zpracované tkéné fixované neutrdiné pufrovanym formalinem a zalité v parafinu jsou
vhodné k pouZiti s detekénf soupravou VENTANA a piislusenstvim a néstroji BenchMark IHC/
ISH (pro imunohistochemii a hybridizaci in situ). Doporucené vhodné fixativum je 10%
neutralnf pufrovany formalin. V dlisledku del3i fixace nebo specidlnich procesd, jako napf.
dekalcifikace prepardtli kostnf diené, mohou byt ziskany variabilnf vysledky.

KaZdy fez je tfeba nafezat na sprdvnou tloustku (asi 3 m) a umistit na pozitivné nabité
podlozni sklicko. Sklitka obsahujfcf fezy tkdni je tfeba susit po dobu nejméné 2 hodin (av3ak
ne déle nez 24 hodin) pfi teploté 53 az 65 °C.

Upozornéni a bezpecnostni predpisy

1. Pfi zachdzen s ¢inidly budte opatrni. PouZivejte jednordzové rukavice a laboratornf pldsté
pfi manipulaci s podezfelymi karcinogennimi nebo jedovatymi materialy (napfiklad:
xylen).

2. Vyvarujte se kontaktu ¢inidel s ocima nebo sliznicemi. Jestlize se cinidla dostanou do
kontaktu s citlivymi oblastmi, omyjte je vydatnym mnoZstvim vody.

3. Sevzorky pacient(l a vsemi materidly, které s nimi pfisly do styku, je tfeba zachdzet jako
s biologicky nebezpecnymi materidly a zneSkodiovat je podle spravnych opatren. Nikdy
nepipetujte Usty.

4. Vyvarujte se mikrobiologické kontaminaci cinidel, protoze by to mohlo zplisobit nesprévné
vysledky.

5. Doby a teploty inkubace jiné nez uvedené mohou vést k chybnym vysledkim.

6. Cinidla musf byt pfipadné ziedény a dalsf fedéni méize vést ke ztrdté barveni antigenu.
Jakékoli zmény tohoto druhu musf uZivatel ovéfit.

7. Pri pouziti v souladu s pokyny nenf tento pfipravek klasifikovén jako nebezpecnd latka.
Konzervacni ldtkou v ¢inidle je azid sodny s koncentraci nizsf nez 0,1 9%, ktery pfi uvedené
koncentradi nenaplfiuje kritéria OSHA (USA) pro nebezpecnou ltku. Viz bezpecnostnflist.

8. UZivatel musf ovéfit jakékoli skladovaci podminky, které jsou jiné, neZ je uvedeno v
pfibalovém letdku.

9. Redicf roztok miiZe obsahovat bovinni sérovy albumin a supernatant mfize obsahovat
bovinni sérum. Pripravky obsahujici fetdni bovinni sérum a pripravky obsahujicf bovinni
sérovy albumin jsou kupovany od komercnich dodavateld. Certifikdty plivodu pro zvifect
zdroje pouzité v téchto pripravcich jsou uloZeny ve spolecnosti Cell Marque. Tyto certifikaty
doklddajf, Ze zdroj bovinnich piipravki je ze zemi se zanedbatelnym rizikem BSE a uvddéji
zdroje bovinnich piipravk(i z USA a Kanady.

10. Stejné jako v piipadé jinych produktd odvozenyich z biologickych zdroj je tfeba pouZivat
spravné postupy zachazen!.
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Navod k pouziti

Jednotlivé kroky postupu

Tato protilétka byla vyvinuta pro pouzitf v ndstrojich BenchMark IHC/ISH (pro
imunohistochemii a hybridizaci in situ) v kombinaci s detekcnimi soupravami VENTANA a
prislusenstvim.

Doporucené barvici protokoly:

Doporuceny barvici protokol pro tuto protildtku s detekéni soupravou ultraView Universal DAB
v kombinaci s ndstroji BenchMark IHC/ISH (pro imunohistochemii a hybridizaci in situ).

Doporuceny protokol barveni pomoci ultraView™

" Vlozte sklicka, protildtku a dévkovace detekeni sady ultraView™ do pfistroje
BenchMark®.

2. Vyberte Standardnf pfedbézné zpracovdnf CC1.

3. Inkubace protildtky by méla byt nastavena na 32 minut pfi 37 °C.

4, Spustte cyklus.

5 Po dokoncenf barviciho cyklu vyjméte sklicka z piistroje a dobfe opldchnéte
mycm tlumivym roztokem.

6. Zakryjte sklickem.

Doporuceny barvici protokol pro tuto protildtku s detekcni soupravou OptiView DAB IHCv
kombinaci s ndstroji BenchMark IHC/ISH (pro imunohistochemii a hybridizaci in situ).

Doporuceny protokol barveni pomoci OptiView
Vlozte sklicka, protildtku a ddvkovace detekcni soupravy do pfistroje
1.
BenchMark®.
2. Vlyberte 32 minutovou predbéZnou pravu (C1.
3 Vyberte pfedbézny primdrni inhibitor peroxiddzy.
4, Inkubace protildtky by méla byt nastavena na 32 minut pfi 37 °C.
5, Spustte cyklus.
6 Po dokoncent barviciho cyklu vyjméte sklicka z pfistroje a dobfe opldchnéte
) mycim tlumivym roztokem.
7. Zakryjte sklickem.

Postupy kontroly kvality

Pozitivni kontrolni vzorek tkdné

PHi kazdém provedeném barvicim postupu je tfeba pouZit i pozitivnf kontrolni vzorek tkéné.
Tkén m0ze obsahovat pozitivné i negativné zabarvené buriky nebo ¢asti tkdné a slouzf jako
pozitivni i negativni kontrolni vzorek tkané. Kontrolni vzorky by mély byt erstvé vzorky

Z pitvy, biopsie nebo operace pfipravené nebo fixované co nejdfive a zalité stejnym zplisobem
jako testované fezy. Pouzitf tkénového fezu fixovaného nebo zpracovaného jingm zplisobem
neZ testovany vzorek zajistf kontrolu pro v3echna cinidla a kroky metody kromé fixace

a zpracovani tkané.

GATA3 (L50-823) Mouse Monoclonal Primary Antibody
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Tkan se slabym pozitivnim zbarvenim je pro optimalni kontrolu kvality a pro detekci i malé
degradace ¢inidla vhodnéjsi. Pozitivni tkdrovd kontrola pro uvedenou primarni protildtku
mize zahmovat ndsledujfc:

Pozitivni kontrolni vzorek tkané

Tkén Vizualizace
Karcinom prsu Jademd
UrotelidInf karcinom Jadernd

Zndmé pozitivni kontrolnf vzorky tkanf by mély byt pouzivany pouze ke sledovdni sprdvné
funkce zpracovanych tkéni a testovych cinidel, nikoliv jako pom(icka k formulaci specifické
diagndzy vzorkd pacientdl. Pokud se u pozitivnich kontrolnich vzork(i tkéni neprojevi
odpovidajici pozitivni zabarveni, je nutno povazovat vysledky testovacich vzorkli za neplatné.

Negativni kontrolni vzorek tkdné

Jako negativni kontrolnf vzorek tkédné Ize pouZit stejnou tkan, kterd se pouziva jako pozitivni
kontrolni vzorek. Rozmanitost riznych typ(i bunék, které se nachdzeji ve vétsiné fezli

tkani, nabizf oblasti pro negativni kontrolnf vzorky, ale to by mél ovéit uzivatel. Casti,

které se nebarvi, by mély prokdzat nepfitomnost specifického zabarvenf a zajistit indikaci
nespecifického zabarveni pozadi. Pokud se projevi specifické zabarveni v ¢éstech negativniho
kontrolnho vzorku tkdné, je nutno povazovat vysledky vzorkli pacienta za neplatné.

Nevysvétlené rozdily

0 nevysvétlenych rozdilech v kontroléch by mél byt okamZité informovan mistni zastupce.
Pokud se vysledky kontrol neshoduji se specifikacemi, vysledky pacienta jsou neplatné. Viz
¢ast Resent problémii v tomto letaku. Zjistéte a napravte problém, a pak zopakujte cely postup
se vzorky pacienta.

Negativni kontrolni ¢inidlo

K usnadnént interpretace vysledk(i je tfeba provést pro kazdy vzorek cyklus s negativnf
kontrolnim cinidlem. Negativni kontrolni ¢inidlo se pouziva misto primdrni protildtky, aby

se dalo vyhodnotit nespecifické zabarvent. Kryci sklicko by mélo byt osetieno negativnim
kontrolnim cinidlem, které odpovidd druhu hostitele primdmf protildtky a idedIné md stejnou
19G koncentraci. Inkubacni doba negativniho kontrolniho cinidla by méla odpovidat inkubacni
dobé primarnf protildtky.

Interpretace vysledkii

Proces imunobarvent probihajici v ndstrojich BenchMark IHC/ISH (pro imunohistochemii a
hybridizaci in situ) zplisobuje zabarveny reak¢nf produkt, ktery se vysrézi v oblastech antigenu
lokalizovanych touto protildtkou. V pfibalovém letdku k prislusnému detekcnimu systému
naleznete ocekdvané reakeni barvy. Pred interpretaci vysledkd musf pozitivni a negativnf
kontrolnf vzorky vyhodnotit kvalifikovany patolog se zkusenostf s imunohistochemif.

Pozitivni kontrolni vzorek tkdné

Nejprve je nutné provést test zabarveného pozitivniho kontrolniho vzorku tkdné, a ovéfit

tak spravnost funkce viech reagencif. Pritomnost spravné zabarveného reakeniho produktu
uvnitf cllovych bunék indikuje pozitivni reaktivitu. V pfibalovém letdku k detekcnimu systému
naleznete ocekdvané reakeni barvy. V zavislosti na délce inkubacni doby a potenci pouzitého
hematoxylinu zplisobf kontrastni barveni bledémodré aZ tmavomodré zabarveni bunécnych
jader. Piilisné nebo nedpiné kontrastni zbarveni m{iZe ohrozit sprévnou interpretaci vysledka.
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Pokud se u pozitivnich kontrolnich tkdnf neprojevi pfislusné pozitivni zabarvent, je nutno
povazovat vysledky testovanych vzork(i za neplatné.

Negativni kontrolni vzorek tkdné

Negativn{ kontrolni vzorek tkéné je nutno testovat po pozitivnim kontrolnim vzorku, abychom
ovéfili specificitu znaceni cilového antigenu primdrni protildtkou. NepFitomnost specifického
zabarven{ v negativnim kontrolnim vzorku potvrzuje nepfitomnost zkfizené reaktivity s
burikami nebo ¢astmi bunék. Pokud se projevi specifické zabarveni v negativnim kontrolnim
vzorku tkdné, je nutno povazovat vysledky vzorkd pacienta za neplatné. Pokud se vyskytuje
nespecifické zabarvent, je vétinou diftizni. Sporadické slabé zabarvenf pojivové tkdné Ize také
pozorovat v fezech z tkéni, které nejsou optimalné fixované. K interpretaci vysledkd barveni
pouzivejte pouze intaktni buriky. Nekrotické nebo degenerované buriky vykazuji nespecifické
zbarveni.

Tkdn pacienta

Vzorky pacienta se vy3etfuji jako posledni. Intenzitu pozitivniho zabarvenf je nutno posuzovat
v kontextu jakéhokoli zabarveni pozadi negativniho kontrolniho cinidla. Jako u kazdého
imunohistochemického testu, negativni vysledek znamend, Ze antigen nebyl detekovan,
nikoli Ze antigen nenf v testovanych burikdch nebo tkani pfitomen. Pfi identifikaci falesnych
negativnich reakci mize pomoci panel protilatek (viz cést Souhm ocekdvanych vysledki).

Ke spravné interpretaci kazdého imunohistochemického vysledku by méla byt testovana
rovnéz morfologie kazdéno vzorku tkéné s vyuzitim fezli barvenych hematoxylinem a
eozinem. Morfologické ndlezy pacientti a klinické tdaje tykajici se pacientli musf interpretovat
kvalifikovany patolog.

Omezeni

1. Protildtka barva nemad vliv na vykonnost

2. Toto Cinidlo je urceno pouze pro,,odboré poutZiti”, protoZe imunohistochemie je
nékolikakrokovy proces, ktery vyZaduje specidinf Skoleni pfi vybéru vhodnych cinidel,
tkén, fixace a zpracovani, pfipravé imunohistochemického sklicka a interpretaci vysledk(
barven.

3. Pouze pro laboratornf uziti.
4. Pro diagnostiku in vitro.

5. Barveni tkané zavisf na zachdzeni a zpracovani tkdné pred barvenim. Nespravnd fixace,
zmraZeni, rozmrazeni, umyvanf, suseni, zahfivdnf, fezani nebo kontaminace jinymi
tkdnémi nebo tekutinami mize vést ke vzniku artefaktdi, zachycenf protildtky nebo
faleSné negativnim vysledk(im. Ndsledkem odchylek pfi fixaci a metoddch zalévdni,
alei ndsledkem stavajicich nerovnomémosti ve tkdni miize dochdzet k inkonzistentnim

vysledkdm.
6. Piflisné nebo nedpiné kontrastni zbarveni miZe ohrozit spravnou interpretaci vysledka.

7. Klinickd interpretace jakéhokoli pozitivniho zbarvenf nebo jeho nepfitomnosti musi byt
posouzena v kontextu klinické anamnézy, morfologie, dalSich histopatologickych kritérif a
rovnéz dalsich diagnostickych testd. Tato protildtka je urcena k pouZiti v panelu protildtek.
Je odpovédnostf kvalifikovaného patologa, aby se seznémil s protilatkami, inidly a
metodami pouzivanymi k barvenf prepardt(i. Barveni se musf provadét v certifikované
laboratofi s pfislusnym oprdvnénim a pod dohledem patologa zodpovédného za
hodnoceni barvenych podloZnich skel a zarucenf adekvdtnosti pozitivnich a negativnich
kontrolnich vzorkd.

8. Spolecnost Cell Marque poskytuje protilétky v optimdInim fedéni pro pouZitf podle
pokyn(. Jakdkoli odchylka od doporucenych testovacich postupd miize zpfisobit
neocekavané vysledky. Je nutno pouZivat a zdokumentovat pfislusné kontrolni vzorky.

GATA3 (L50-823) Mouse Monoclonal Primary Antibody
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Uzivatelé, kteff nedodrzi doporucené postupy, musejf za téchto okolnosti pfijmout
zodpovédnost za interpretaci vysledk(i pacienta.

9. Cinidla mohou prokdzat neocekavané reakce na drive netestovanych tkani. V ddisledku
biologické variability exprese antigenu v novotvarech nebo jinych patologickych tkénich
nelze zcela vyloucit moznost neocekdvanych reakcf i v testovanych skupindch tkdni.

Se zdokumentovanymi neocekdvanymi reakcemi se obratte na technickou podporu
spolecnosti Cell Marque.

10. Tento pripravek nenf urcen pro préitokovou cytometrii; vykonové charakteristiky nebyly
urceny.

11.Tkéné od osob infikovanyich virem hepatitidy B a obsahujici povrchovy antigen hepatitidy
B (HBsAg) mohou vykazovat nespecifické barvenf kienové peroxiddzy.

12.Pfi pouZitf v krocich blokovani mohou normdlni séra ze stejného zvitectho zdroje jako
sekunddrni protiltky zpiisobit falesné negativni nebo faleSné pozitivni vysledky vzhledem
k Gcinku autoimunitnich protilétek nebo pfirozenych protildtek.

13.Je mozné pozorovat falesné pozitivnf vysledky v dlsledku neimunologické vazby
bilkovin nebo reakenich produktl substrétu. Mohou byt také zpiisobeny aktivitou
pseudoperoxiddzy (erytrocyty) a endogenni peroxiddzy (cytochrome C) nebo endogennim
biotinem (pfiklad: jdtra, mozek, prs, ledvina), v zdvislosti na pouzitém typu imunobarvent.

14. Stejné jako u kazdého imunohistochemického testu, znamend negativni vysledek, ze
antigen nebyl zjistén, nikoli, Ze antigen neni pfitomny ve vySetfovanych burikdch nebo
tkéni.

15. Tato protilédtka je optimalizovdna pro inkubacni dobu uvedenou v ¢dsti Navod k pouziti v
kombinaci s detekénimi soupravami VENTANA a pifslusenstvim a v ndstrojich BenchMark
IHC/ISH (pro imunohistochemii a hybridizaci in situ). Vzhledem k riiznym zplisobim
fixace a zpracovdni tkéni miize byt potfeba pro jednotlivé vzorky prodlouzit nebo zkrtit
inkubacni dobu primdrnf protildtky.

16. Tato protildtka pouZitd ve spojeni s detek¢nimi soupravami VENTANA a pislusenstvim
detekuje antigeny, které prezivajf béZnou fixaci ve formalinu a zpracovani a fezani tkdné.
Uzivatelé, kteff nedodrzi doporucené postupy, musejf za téchto okolnosti pfijmout
zodpovédnost za interpretaci vysledk(i pacienta.

Souhrn ocekdvanych vysledki
Viz ndsledujic tabulky reaktivity:

Bézna studie
Pocet
barvenych
Tkan (+) Celkem | Pozndmky
Mozek 1 1 Roztrousené
astrocyty +
Kdra nadledvin 1 1 Dren +
Vajecnik 0 1
Slinivka 0 1
Pistitnd téliska 1 1
Hypofyza 0 1
Varle 0 1
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Bé&zna studie
Pocet
barvenych
Tkan (+) Celkem | Pozndmky
Stitnd 7ldza 0 1
Prso 2 2
Slezina 1 1 Malé T bunky +
Mandle : : i/lalé T lymfocyty
Bk : : Prevku rzorové T
bunky +
Kostni dren 0 1
Plice 0 2
Srdce 0 1
Jicen 0 1
Bicho 0 1
Tenké stfevo 0 1
Tratnik 0 1
Jatra 0 1
Slinnd z1dza 1 1 a/‘grv?keyi:eb\/é
lucnik 0 1
Ledviny 1 1 | Distalni tubuly +
Mocovy méchyf 1 1
Prostata 1 1
Déloha 0 1
Vejcovod 0 1
Mocovod 1 1
Cipek 1 1 bazalni vrstva +
Kosternf sval 0 1
Hladky sval 0 1
Kiize 2 2 | Epidermis +
Periferni nerv 0 1
Mesothelium 0 1
Tuk 0 1
Placenta 1 1

Tato protilatka barvi normainf tkdné, jak je uvedeno ve zvefejnéné literatue.
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Studie postizené thénd detekc/m systém bez biotinu; v takovém piipadé by pfitomny biotin nepfispival k zabarvent
pozadi.
Focet 4. Pokud nenf vesker§ parafin odstzanén, je tieb dstranéni parafinu opakovat,
barvenich . Pokud neni veskery parafin odstranén, je tfeba proces odstranéni parafinu opakovat.
Tkan (+) Celkem | Pozndmky 5. Pokud je zbarven specifické protilatky pfilis intenzivni, je tfeba stanovenf opakovat s
o inkubacni dobou zkrdcenou o interval 4 minut, dokud nenf dosazena pozadovand intenzita
Invazivni duktdInf karcinom .
73 87 Zbarveni.
prsu
L 6. Pokud se tkdrovy fez spldchne ze sklicka, je tfeba sklicka zkontrolovat zda jsou kladné
Translacnf rendlni karcinom 44 51 o
nabitd.
DukedIni karcinom prsu in situ 10 10 Napravna opatreni naleznete v ¢sti Pokyny k pouziti nebo kontaktujte technickou podporu
Karcinom plic z skvaméznich ] » spolecnosti Cell Marque na adrese techsupport@cellmarque.com.
bunék
Fibroadenom prsu 4 4 Literatura
Serézni nador vajecnikd 3 19 1. Higgins JP, et al. Placental S100 (S100P) and GATA3: markers for transitional epithelium
\nvazivn Tobuldm kard and urothelial carcinoma discovered by complementary DNA microarray. Am J Surg Pathol.
pnr\s/izwm obuldmfkarcinom ) ) 2007:31:673-80.

— i 2. Liu, H, et al. Immunohistochemical evaluation of GATA3 expression in tumors and normal
kolorektalni adenokarcinom 1 i tissues: a useful immunomarker for breast and urothelial carcinomas. Am J Clin Pathol.
Adenokarcinom plic 1 20 2012;138:57-64.

Pleomorfni adenom slinné 3. JoulinV, etal. AT-cell specific TCR delta DNA binding protein is a member of the human
" 1 1 GATA family. EMBO J. 1991; 10: 1809-16.
lézy
Astrocytom 0 S 4. Labastie M, et al. Structure and expression of the human GATA3 gene. Genomics; 21:1-6.
Folikuldrf karcinom stitné 0 3 ) . ; .
Hdzy Odmitnuti odpovédnosti
Hepatoceluldmf karcinom 0 12
Medulami karcinom &titné *VENTANA, ultraView, OptiView a BenchMark jsou registrované ochranné zndmky spolecnosti
Hézy 0 6 Ventana Medical Systems, Inc. Protiltky Cell Marque jsou vyvijeny, vyrdbény a distribuovany
— A spolecnostf Cell Marque Corporation a jejich prodej prostfednictvim Ventana Medical Systems,
Duktlni adenokarcinom 0 1 Inc. (¢len skupiny Roche Group) neznamend schvaleni, potvrzeni nebo zaruku vykonu téchto
pankreatu protiltek Cell Marque spolecnosti Ventana Medical Systems, Inc.
Papildrni karcinom $titné ZIdzy 0 1 ©2017 Sigma-Aldrich Co. LLC. VSechna préva vyhrazena. SIGMA-ALDRICH je ochrannd
) zndmka spolecnosti Sigma-Aldrich Co. LLC registrovand v USA a dalsich zemich.
Karcinom prostaty 0 10
Rendlni karcinom 0 10 D}J www cellmarque com

Tato protildtka barvi nadory, jak je uvedeno ve zvefejnéné literature. all 6600 Sierra College Bivd.  Rocklin, CA 95677 USA - 916-746-8900

Re3eni problémii cc | rep| EMERGOEUROPE
P Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

1. Pokud pozitivni kontrola ukdZe slabsf zbarvent, nez ocekdvané, je tfeba béhem stejného c E
cyklu na pistroji zkontrolovat dal3f pozitivnf kontrolni vzorky, aby se dalo stanovit, zda je
to zplisobeno primdrf protildtkou nebo nékterym z béznych sekunddrnich antigend.

(MTemplate #4.1

2. Pokud je pozitivnf kontrola negativnf, je tfeba zkontrolovat, zda md sklicko sprdvny Stitek implemention date 10 Nov 2017

s Cdrovym kédem. Jestlize je skiicko opatfeno spravnym Stitkem, je tfeba béhem stejného
cyklu na automatu zkontrolovat dal3f pozitivni kontrolnf vzorky, aby se dalo stanovit, zda je
to zpdsobeno primdrni protildtkou nebo nékterym z béznych sekunddmich antigend. Sbér,
fixace nebo odstrartovani parafint z tkédnf mohlo byt provedeno nesprdvnym zplisobem.
Shér tkdné, jeji fixace a skladovani musf probihat ve spradvném postupu.

3. Dojde-lik nadmérnému zbarveni pozadi, mohou byt piitomné vysoké hladiny
endogenniho biotinu. Mél by byt zahmut i krok blokovdni biotinu, pokud nenf pouzivan
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